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Nazwa Zamawiajacego :

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrotece

Adres : ul. Jana Pawfa [l 120A Telefon : (298} 765-21-00
07-410 Ostrofeka Telefax : (29) 760-45-69

woj. mazowieckie

Zapytanie ofertowe

na zakup, dostawe i montaz aparatéow do znieczulania w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup
niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewddztwa mazowieckiego” realizowany przez Wojewddztwo
Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-70-20/2020

Zapytanie ofertowe na podstawie art.46¢c ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu craz zwalczaniu
zakazen i chorgb zakaznych u ludzi ,,.Do zaméwien na ustugi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w
zwigzku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na ktdrym ogtoszono stan zagrozenia
epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje sie przepiséw o zaméwieniach publicznych. W przypadku gdy
zamawienie dotyczy inwestycji, o ktérej mowa w art.95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
Swiadczeniach opieki zdrowotne] finansowych ze srodkdw publicznych, nie stosuje sie takze warunku
uzyskania opinii o celowosci inwestycji, o ktérej mowa w tym przepisie”.

Au40.2020r  DYREKTO

Z Pawef Rafal Natkowski,

Paidziernik, 2020

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewGdziwa mazowieckiego®, reslizowany przez Wojewddziwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Przedmiotem zamdwienia jest zakup, dostawa i montaz aparatdw do znieczulania — 4 szt.
w rozumieniu 4 kpl. {4 zestaw)

Szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera Zatgcznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego i umowy- Zestawienie warunkdéw/parametrow wymaganych, granicznych.

W ramach dostawy sprzetu, o ktérym mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie tez
do jego instalacji i uruchomienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Na uruchomienie sprzetu skfadaé sie beda przeprowadzenie testéw akceptacyjnych
sprzetu (przy udziale Zamawiajacego), a takie instruktaiu osob wskazanych przez
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i uzytkowania sprzetu.

Sprzet medyczny bedacy przedmiotem zamdwienia musi by¢ sprzetem dopuszczonym do
obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnoéci zgodnie z ustawa o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 175
z péin. zm.). Sprzet medyczny, bedacy przedmiotem zamodwienia, po dostarczeniu
zgodnie z zawartg umowa ws. udzielenie zamdwienia publicznego, powinien by¢ tez
gotowy do uzycia bez koniecznosdci dokonywania przez Zamawiajacego Zadnych innych
zakupow. Sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nie uszkodzony, wolny od wad fizycznych i
wad prawnych. Rok produkcji 2019r. Wyposazenie musi byé zintegrowane wzajemnie oraz
przygotowane do integracji z systemem informatycznym MSS.

Wymieniony wyzej przedmiot zamdéwienia musi spetnia¢ parametry graniczne okreélone
odpowiednio w Zataczniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. Niespetnienie chociazby
jednego z parametréw granicznych okreslonych odpowiednio w Zafgczniku nr 1 do
Zapytania Ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

Przedmiot zamodwienia zostanie dostarczony wraz z osprzetem niezbednym do jego
prawidtowego funkcjenowania.

Dostawa przedmiotu zamdwienia nastapi w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w MSS w Ostrotece - na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli od 2 do 5 pracownikdéw Zamawiajgcego z zakresu podstaw
ekspioatacji aparatury medycznej/ urzadzen medycznych w terminie podanym w
projekcie umowy. _

O doktadnym terminie instruktazu personelu Wykonawca zobowigzany bedzie
zawiadomic pisemnie Zamawiajacego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

Wykonawca zobowiazany bedzie zagwarantowad, Zze dostarczony przedmiot zamoéwienia
jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zaréwno pod wzgledem jakosci
jak i funkcjonalnosci, a takie wolny od wad materiatowych, konstrukeyjnych i prawnych
oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zaktadach opieki zdrowotne;j.

Zaméwienie realizowane jest w ramach realizacja projektu pn.: ,Zakup niezbednego
sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwiazku z pojawieniem sie korona wirusa SARS-CoV-2
na terenie wojewodztwa mazowieckiego" realizowany przez Wojewddztwa Mazowieckie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020.

2. Kody CPV:

Projekt pn. ,Zakup

3100000-1 Urzadzenia medyczne

niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczert w zwiazky z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na

terenie wojewodztwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddziwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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3. Termin realizacji zamoéwienia: do 06 listopada 2020 .
4. Rownowainosc

1) Wszystkie nazwy wlasne materialéw i urzadzen uzyte w dokumentacji przetargowej s3
podane przyktadowo i okreélajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard.

2) Jedli w opisie przedmiotu zamdwienia zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie urzadzen i materiatdw to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza
wyrazy ,lub rownowaine” i nalezy je traktowaé jako propozycje.

3} Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych materiatdw i urzadzern w takim
zakresie i w taki sposob, aby zastosowane materiaty/urzadzenia miaty parametry
techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, oraz spetniaty funkcje, jakiej majg stuzyé,
byty kompatybilne z pozostatymi urzadzeniami, tak aby zespdt urzadzern dawat
zamierzony efekt, oraz nie wptywat na zmiane rodzaju i zakresu dostaw.

4) Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamdwienia wystepuje konkretna norma, aprobata,
specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowicne przez europejskie
organy normalizacyjne, jesli w opisie przedmiotu zamdwienia zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty oraz pochodzenie urzadzed nalezy je traktowaé pomocniczo.
Dopuszcza sie skfadanie rozwigzan réwnowainych do opisanych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z zasadami okredlonymi w art. 30 ust, 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca oferujac przedmiot rownowazny do opisanego w Zapytaniu Ofertowym jest
zobowligzany zachowaé rownowainosé w zakresie parametrow jakosciowych,
uizytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, ktére muszag byé na poziomie nie nizszym
od wskazanych przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wraz z ofertg jego szczegdtowy specyfikacje, z kidrej w sposdb niebudzacy
watpliwosci Zamawiajgeege powinno wynikaé, ze oferowany produkt ma nie gorsze
parametry jakosciowe, funkcjonalne,. uzytkowe oraz estetyczne niz okreslony przez
Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie produkty o parametrach rownowainych lub lepszych od wskazanych w opisie
przedmiotu zamodwienia

5. Wymagania dotyczace Wykonawcy:

1} Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latach przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych ustugi
zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te ustugi zostaly
wykonane lub sa wykonywane naleiycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, s3
referencje bad:z inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy
zostaty wykonane lub sg wykonywane , a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow — oswiadczenie
wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub ciggltych nadal wykonywanych
referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byé
wydane nie wczeénie] niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca spefni warunek jesli wykaze 7e wykonat minimum dwie dostawy w

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwiazku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewddztwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewodztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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nrzedmiocie zaméwienia o wartosci nie mniejszej niz: 140 000,00 zt brutto.

Dokumenty potwierdzajgce, 2e oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane -
przez polskie prawo na podstawie ktérych moie by¢ wprowadzony do obrotu i
stosowania w placéwkach ochrony zdrowia w RP — dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do obrotu i uzywanie na terenie Polski oferowanych materiatéw i
urzadzen.

Sposdb przygotowania oferty:

Wypetni¢ Zatacznik Nr 1- Zestawienie warunkéw/parametréw wymaganych, granicznych.
Wypetnié druk oferty - zatacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Wypetnié¢ zatgcznik nr 3 - oéwiadczenie o braku powigzania osobowego i kapitatowego.
Wykaz dostaw wedtug Zatgcznika Nr 4 wykonanych a w przypadku $wiadczen okresowych
fub cigglych réwniez wykonywanych, w okresie ostathich trzech latach przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz
ktorych ustugi zostaty wykonane, oraz zafaczeniem dowoddw okreslajacych czy te ustugi
zostaty wykonane lub s3 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje bad? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy
zostaly wykonane lub sg wykonywane , a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — oéwiadczenie
wykonawcy; w przypadku $wiadczeri okresowych lub cigglych nadal wykonywanych
referencje bad? inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢
wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca
spefni warunek jesli wykaze Ze wykonat minimum dwie dostawy w przedmiocie
zamowienia o wartosci nie mniejszej niz: 140 000,00 zt brutto.

Dokumenty potwierdzajgce, ze oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane
przez polskie prawo na podstawie ktorych moze by( wprowadzony do obrotu i
stosowania w placowkach ochrony zdrowia w RP — dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do obrotu i uzywanie na terenie Polski oferowanych materiatow i urzadzen.
Kopie karty katalogowej Producenta (prospekt), w ktérym zostat zaznaczony oferowany
asortyment i podane zostaty parametry techniczne wymienione w Zatgczniku nr 1 do
Zapytania Ofertowego; '

Petnomocnictwo ( w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Petnomocnika).

Opis sposobu obliczania ceny:

W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie kosztu, jakie
poniesie z tytulu nalezytej realizacji przedmiotu zaméwienia oraz zysk wykonawcy i/ lub
ewentualne opusty.

Wszelkie wartoéci okreélone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, winny
by¢ liczone w zf polskich do dwéch miejsc po przecinku, stosujac zasadg okreslong w art.
106e ust 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug. Kwoty
zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koficéwki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a
koncowki 0,5 grosza i wyisze zaokragla sie do 1 grosza.

Ceny okreélone przez wykonawce w formularzu nie bedg zmieniane w toku realizacji
zamowienia. '

Projekt pn. Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodztwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewddziwo Mazowieckie w ramach Regionainego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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4) Prawidfowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy
przyiac obowigzujacy stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towardw i ustug.

5} Wykonawca zobowigzany jest do respektowania przepisdw ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1794 ze zm.).

8. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto ofert — 100 %

CB=

Cena brutto oferty z najnizszg ceng

% 100 = liczba punktéw
Cena brutto oferty badanej

Whynik zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

9. Ocena, wyjasnienie, wybdr oferty, uniewainienie postepowania:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Ocena kompletnosci ztozonych o$wiadczen, dokumentéw okreslonych w rozdziale 6.
Zapytania odbedzie sie metodg kampleine / niekompletne, na podstawie oswiadczen,
dokumentéw ztozonych przez Wykonawce wraz z oferta. Nie ztozenie wymaganych
dokumentdéw okreslonych w rozdziale 6 powoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wystapienia watpliwosci, dotyczgcych tresci ztozonej oferty, zamawiajacy
zastrzega mozliwosé zgdania od wykonawcdéw ztozenia pisemnych wyjasnien.

W przypadku ztozenia ofert o takie] samej najkorzystniejszej cenie Zamawiajacy zaprosi
Wykonawcow ktorzy ztozyli te oferty do ponownego zfozenia pisemnej oferty cenowej.
Zamodwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry ztozy komplet waznych oswiadczen i
dokumentéw okreslonych w rozdziale 6. Zapytania oraz uzyska najwieksza liczbe punktéw w
kryterium cena 100%.

Informacja o wyniku postepowania zostanie przekazana Wykonawcomn oraz opublikowania w
publikatorze w ktorym zamieszczono zapytanie.

Jezeli Wykonawca wybrany do realizacji zamdwienia uchyla sie od podpisania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych wainych ofert bez
przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.

Zamawiajacy zastrzega mozliwosé uniewaznienia postepowania w przypadku, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyisza kwote, ktdérg Zamawiajgcy moze przeznaczyc na
sfinansowanie zamowienia,

- wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie moina byto przewidzieé
wczesniej,

- wystapita niemozliwa do usuniecia wada,

Bez podawania przyczyny.

10. Okres gwarancji: 36 miesiecy.

11. Termin pfatnosci: 30 dni od daty otrzymania prawidtowo sporzadzonej faktury wystawionej po
realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu dostawy, montazu, pierwszego
uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru koricowego/czesciowego. N

Projekt pn. ,Zakup niezbgdnego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewddztwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewédziwo Mazowieckie w ramach Regicnalnego Programu
Operacyinego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2G14-2020.
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12. Miejsce i termin sktadania ofert:

1. Oferte nalezy ztozy¢ na zatgczonym do zapytania Formularzu oferty.

2. Oferte, nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w terminie do dnia 22.10.2020r. do godz.12:00 w
siedzibie Zamawiajgcego,/sekretariat/ lub przesta¢ na w/w adres (decyduje data wptywu do
Zamawiajgcego).

3. Na kopercie nalezy zamiescié nastepujace oznaczenie:

Nazwa i adres oferenta.

»Oferta na zakup, dostawe | montaz aparatéw do znieczulania w ramach realizacji projektu
pn.: ,, Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczer w zwigzku z pojawieniem sig
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewddztwa mazowieckiego” realizowany przez
Wojewoddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.”

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-Z0-20/2020
Nie otwierac do dnia 22.10.2020r. do godziny 12:15

Koperta moze zawierac oznaczenie Wykonawcy.

4. QOferty, zlozone po terminie, nie beda rozpatrywane. Zamawiajgcy zwrdci oferty ktére wplyna
po terminie do Wykonawcy bez otwierania.

13. Wykluczenie wykonawcow z postepowania:
Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy sg powiazani z Zamawiajacym osobowo
lub kapitatowo. Przez powigzanie kapitatowe lub osobowe nalezy rozumie¢ wzajemne powigzanie
Wykonawcy z Zamawiajgcym, polegajace w szczegélnoscei na :
a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spdtki osobowe;j;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego tub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika; ‘

d) pozostawaniu w zwigazku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, zigé, synowa), w stosunku pokrewierstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia {rodzeristwo, krewni matzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Osoby do kontaktow:
Beata Kraska — Romanowska, e-mail: beata.kraskaf@szpital.ostroleka.pl.

Zatgczniki:
1. Zestawienie warunkdw/parametrow wymaganych, granicznych.
Formularz oferty, :
Oswiadczenie o braku powiazania oschbowego i kapitatowego,
Whykaz dostaw ~
Projekt Umowy

e W

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewddztwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddztwe Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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MSS-TZP-ZPP-26-70-20/2020 Zalgcznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Zestawienie warunkéw/parametréw wymaganych i granicznych

Lp PARAMETR Wymaganie Oferowany
parametr

Parametry ogdlne

Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny,
uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe,

1 reduktory do butli O2 i N20 nakrecane z przytaczami TAK
do aparatu :

5 Zas11.an1e gazami z sieci centralnej: 02, N20, TAK
Powietrze
Awaryjne zasilanie elekiryczne calego systemu z

3. wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut, TAK, podaé
30%en 60’
Duzy blat roboczy, pozwalajacy na wygodne

4. [prowadzenie dokumentacji. Whudowane regulowane TAK
o$wietlenie blatu typu LED

. Prezentacja cisnien gazéw w sieci centralnej i w TAK

" |butlach rezerwowych na ekranie respiratora
6. System bezpieczefistwa zapewniajacy co najmniej 25% TAK

udzialt O, w mieszaninie z N>O

Elektroniczny mieszalnik zapewniajacy utrzymanic
7. [ustawionego wdechowego stezenia tlenu przy zmianie TAK
wielkoSci przeptywu §wiezych gazow,

Elektroniczny mieszalnik zapewniajgcy utrzymanie
8. |ustawionego przeplywu swiezych gazdw przy zmianie TAK
stezenie tlenu w mieszanianie podawanej do pacjenta

|Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w

technice Low Flow i Minimal Flow TAK

Elementy systemu oddechowego majace stycznosé z
mieszaning oddechowy pacjenta, w tym czujniki

10. przeptywu, nadajg sie do sterylizacji parowej (nie TAK
dotyczy jednorazowych ukladow rur, linii
probkujacych)

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu craz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
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Wentylacja pacjentow ze wszystkich grup wiekowych
nie wymaga uzycia odmiennych elementow systemu
oddechowego i czujnikéw z wylaczeniem rur
oddechowych i worka do wentylacji rgcznej

11. TAK

Regulowany zawdr ograniczajacy cisnienie w trybie
wentylacji recznej (APL) z funkcja natychmiastowego
zwolnienia cinienia w ukladzie bez koniecznosci
skrecania do minimum

12. TAK, opisa¢

Wbudowany niezalezny przeplywomierz O2 do podazy

13- Henu przez maske lub kaniul¢ donosowa

TAK

14. Migjsce aktywne do zamocowania jednego parownika TAK

Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi
zbiornikami pochtaniacza, w dostawie co najmnicj 6
15. [zbiornikéw jednorazowych, objetoéé pochtaniacza TAK, podag
jednorazowego minimum 1200 ml i wielorazowego
uzytku minimum 1200ml

[Respirator, tryby wentylacji

16. [Wentylacja kontrolowana objetosciowo TAK

17. [Wentylacja kontrolowana cisnieniowo . TAK

18, le:nty}af:ja sy'nchroni.zowana w trybie kop?rqlowanym TAK
lobjetosciowo i w trybie kontrolowanym cisnieniowym

19. CPAP/PSV ‘ TAK

lAutomatyczne przelaczenie na gaz zastepezy: ;
20. | we wszystkich przypadkach biezacy przeptyw TAK
Swiezych Gazéw pozostaje staly (nie zmienia sie)

‘Awaryjna podaz O2 1 anestetyku z parownika po awarii

21 asilania sieciowe g0 1 roztadowanym akumulatorze TAK
Regulacje
-~ Zakres regulac?ji czestosel qddechowej co najmniej od 5/ - TAK
do 100 odd/min
23. |Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% . TAK
24. [Zakres regulacji I:E co najmniej od 2:1 do 1:4 TAK, podaé ;

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwiazku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewbdziwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewodziwo Mazowieckie w ramach Regionainego Programu
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Zakres regulacji objetosci oddechowej co najmnicj od

25 110 do 1500 ml TAK, poda¢
Cisnienic wdechowe regulowane w zakresie co )
26- lhajmniej od 10 do 80 hPa (cmH20) TAK° poda¢
'Wspomaganie ci$nieniowe w trybie PSV regulowane w )
27- lzakresic od 3 emH20 do co najmniej 60 emH20 TAK, poda¢

Regulacja czasu narastania cisnienia w fazie
wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalajgca

2. na ksztaltowanie nachylenia fali oddechowej, podaé TAK, poda¢
zakres
Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa ,
29, (cmH20); wymagana funkcja WYL (OFF) TAK, podaé

Zmiana czestosci oddechowej automatycznic zmienia
30. (czas wdechu ('T1) - tzw. blokada LLE, mozliwe TAK
wylaczenie tej funkcjonalnosel przez uzytkownika

Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczna zmiane
31. [Pwdech, mozliwe wyltgczenie tej funkcjonalnosci przez TAK
uzytkownika

Prezentacje

Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t),

32. CO2(1), prezentacja p¢thi p-V, V-przeptyw TAK

33. [Jednoczesna prezentacja minitrenddw 1 krzywych TAK
Ekonometr (funkcja pozwalajaca na optymalny dobor

34. [przeptywu $wiezych gazow) wraz z prezentacja trendu TAK

ckonometru

Funkcja stopera (odiczanie od zera sekund) pomocna
35. [przy kontroli ¢zasu znieczulenia, , kontroli czasu, TAK
prezentacja na ekranie respiratora

Prezentacja MV spont, RR spont (objetosci minutowej i

36. czestosci oddechowej spontanicznej pacjenta) TAK
37. |Prezentacja trendéw graficznych TAK
38. |Prezentacja podatnosci, oporu i elastancji TAK .

Funkcjonalnos¢

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzgiu oraz -adaptacja pomieszezen w zwigzku z pojawieniemn sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
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Kolorowy ekran, o regulowanej jasnoéci 1 przekatnej
39, minimum 157, sterowanie: ekran dotykowy 1 pokretlo TAK, podaé
funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu

Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, mozliwe do
40. [szybkiego wyboru przez uzytkownika; dowolna TAK
lkonfiguracja kazdego z ekrandw przez uzytkownika

Pola parametrow na ekranie konfigurowane takze w
czasie pracy, mozliwe szybkie dopasowanie

41. rozmieszczenia lub zmiany wyswietlanych parametréw TAK
W czasie operacji w zaleznosci od aktualnych wymagan
uzytkownika

Konfiguracja urzadzenia moze by¢ eksportowana i

42. importowana do/z innych aparatdéw tej serii

TAK

Whbudowany modut gazowy, monitorowanie gazowe
(pomiar w strumieniu bocznym, powrét prébki do
ukladu) w aparacic — pomiary i prezentacja
wdechowego 1 wydechowego stezenia gazéw
anestetycznych, O, (pomiar paramagnetyczny), N2O,
CO,, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna
identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku
pacjenta

43. TAK

44. Powrét probki gazowej do uktadu TAK

Mozliwy demontaz modutu gazowego i przeniesienie

43- o do innego urzadzenia tej serii

TAK

W pelni automatyczna kalibracja modutu gazowego,
46. miewymagajaca udziatu serwisu, personelu i TAK
akcesoriow (ap. tzw. gazu testowego)

Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamigci zewnetrznej

47. USB

TAK

Automatyczne wstepne skalkulowanie parametrow
48. wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciata i/lub TAK
wzrostu pacjenta

Alarmy

Mozliwos¢ automatycznego dostosowania granic
49, @larmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych TAK ~
wartosci

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczeri w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa SARS-CoV-2 na
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50. |Alarm ci$nienia w drogach oddechowych TAK

51. |Alarm objgtosci minutowej ' TAK

52. |Alarm bezdechu (aponea) TAK

53. |Alarm siezema anestetyku TAK

54. |Alarm braku zasilania w gazy TAK

55. |Alarm wykrycia drugiego anestetyku TAK
[[nne

Instrukcja obshugi 1 uzytkowania w jezyku polskim,

56. |wersja drukowana, ksigzkowa — nie dopuszcza sie TAK
kserokopii
57. (Oprogramowanie w jezyku polskim. TAK

Ssak inzektorowy napedzany powietrzem z sieci
centralnej, zasilanie ssaka z przylaczy w aparacie,

>8. regulacja sily ssania,pojemnik 1 L. TAK
5q Dreny do podtagczenia O, N2O i Powietrza o db. min. TAK
" |5m kazdy; wtyki typu AGA
60. Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., TAK, podaé

zabezpieczone bezpiecznikami

Catkowicie automatyczny test bez interakeji z
61. mzytkownikiem w trakcie trwania procedury podaé czas TAK
trwania testu max Smin.

62. [Eksport danych na pamigé¢ USB TAK

System ewakuacji gazow, zintegrowany, z
63. miezbednymi akcesoriami umozliwiajgcymi TAK
podiaczenie do odciggu szpitalnego

Akcesoria dodatkowe

Zbiornik wielorazowy na wapno, mozliwa sterylizacja

64. parowa w temperaturze 134 st C

TAK

W dostawie jednorazowe uktady oddechowe, z
65. [putapkami 10 szt. (worck oddechowy 2 L, dlugosé rur TAK
co najmniej 170 cm)

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
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66.

'W dostawie jednorazowe wklady na wydzieling z
zelem — 25 szt.

TAK

67.

W dostawie putapki wodne do modutu gazowego 12
SZt.

TAK

68.

W dostawie linie probkujace 10 szt.

TAK

69.

Monitor do aparatu, wymagania ogolne

70.

Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentow
wszystkich kategorii wiekowych: dorostych, dzieci i
noworodkéw, z tatwym przelgczaniem kategorii,
powigzane] z algorytmami pomiarowymi i
ustawieniami monitora

Tak

71.

Monitor pacjenta sktada si¢ z monitora stacjonarnego 1
modutu transportowego, zgodnie ze szezegdtowymi
wymaganiami, znajdujacymi si¢ w dalszej czesel
specyfikacji :

Tak

72.

Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego
monitorowania, opartej na standardowych
rozwigzaniach (IEEE 802.3), wykorzystuje protokoty
[TCP/IP oraz transmisj¢ typu multicast

Tak

73.

Monitor wyposazony w funkcje automatycznego
dopasowania uktadu ekranu do aktualnie
monitorowanych parametréw, wigczajaca i usuwajaca
odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartosci
liczbowych parametréw, bez zakldcania pracy monitoral
i bez koniecznosci recznego wiaczania i usuwania tych
pol. Wymagane jest dziatanie "Plug and Play".

Pola wys$wietlajace monitorowane parametry powinny
automatycznie zwicksza¢ swoje wymiary wraz ze
zmnigjszaniem liczby jednoczeénie monitorowanych
parametrow, wykorzystujge do wyswietlania caly ekran
monitora.

Kazdy monitor umozliwia jednoczesne wyswietlanie
wszystkich wymaganych parametréw.

Tak

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz _édaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
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Monitor wyposazony w kolorowy ekran, z mozliwoscig
wys$wietlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych
ma calej szerokosci ekranu, od jego krawedzi do pola
parametrow powigzanych z odpowiadajacymi im Tak
krzywymi. Przekgtna ekranu min. 15 w formacie
panoramicznym

74.

Ekran ze sterowaniem dotykowym, z mozliwoscia

obstugi w rekawiczkach, zapewniajgcy prezentacje
monitorowanych parametréw zyciowych pacjenta i
interaktywne sterowanie pomiarami

75. Tak

Sterowanie monitorem za pomocg menu ekranowego w
jezyku polskim: dostgp do czesto uzywanych funkeji za
pomoca dedykowanych przyciskdéw, wybdr parametru i
funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartosci oraz
wybor pozycji z listy przy pomocy pokretla,

76. zatwierdzanie wyboru przez nacisniecie pokretta. Tak
W szczegdlnosci wyklucza sie rozwigzania
wykorzystujace do sterowania funkcjami monitora tzw.
"gesty dotykowe", ktdre nie zapewniaja
jednoznacznosci wyniku dziatania.

Funkcja czasowego wylaczenia sterowania

77 dotykowego, ulatwiajaca czyszczenie ekranu Tak
Monitor wyposazony w nocny tryb wyswietlania, z
-8 mozliwoscia recznego 1 whgczania 1 wylaczania oraz Tak

automatycznego wlaczania 1 wytaczania o wybranej
godzinie

Monitor wyposazony w funkcje wyswietlania, razem z
danymi hemodynamicznymi, danych z podtaczonego
aparatu do znieczulania i innych urzadzen, w
zaleznosci od udostepniania tych danych przez
urzadzenie Zrédlowe: w postaci przebiegéw
dynamicznych, wartosci liczbowych parametrow i petli
79. loddechowych, oraz stezen wszystkich gazéw Tak
monitorowanych przez aparat. Dane z dodatkowych
urzadzen sg zapisywane w trendach monitora i
udostepniane w sieci do wy$wietlania w centrali i
innych urzadzeniach podtaczonych do sieci. Mozliwosé
jednoczesnego podigczenia przynajmniej 3 N
dodatkowych urzadzen

Projekt pn. ,Zakup niezbgdnego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
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Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z
interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania,
przynajmmiej pod wzgledem wygladu i polozenia na
ckranie podstawowych element6w, takich jak przyciski
i inne elementy sterujace, pola komunikatow
alarmowych.

80. Tak

Mozliwos¢ rozbudowy o wspdlprace z aparatem do
znieczulania w nasteoujacym zakresie, przynajmnie;j:

- synchronizacja czasu miedzy monitorem a pacjentem
- przesylanie z monitora do aparatu informacji o wieku
i wzroscie pacjenta

81. | wyciszanie alarmdéw monitora i aparatu dowolnym Tak
przyciskiem wyciszania w monitorze albo w aparacie
- przyciemnianie ekranu jednoczesnie monitora i
aparatu uruchamiane dowolnie z monitora i z aparatu
(np. do laparoskopii)

Konfiguracja wszystkich funkcji zwigzanych z
monitorowaniem pacjenta dost¢pna bez przerywania
monitorowania, z wyswietlaniem danych pacjenta na
olownym ekranie monitora

82. Tak

Monitor umozliwia przygotowanie domyslnej
lkonfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla kazdego
nowego pacjenta. W sklad takiej konfiguracji wehodzi
ustawienie sposobu wy$wietlania parametréw (w tym
kolory, kolejno$¢), sposobu alarmowania (w tym
glosnos¢ alarméw, aktywacja alarméw wybranych
parametréw i sposdb ich archiwizacji), ustawione
granice alarmowe poszczegolnych parametrow.
Mozliwo$¢ zapamigtania i tatwego przywotania
przynajmnie]j czterech takich zestawow dla kazdej
kategorii wiekowej pacjentow (dorosli, dzieci,
noworodki)

83. Tak

Mozliwos¢ przenoszenia konfiguracji przygotowanej w
jednym monitorze do innych monitoréw za pomoca
pamicci USB i za pomocg sieci, z ktérg sa potaczone te
monitory

84. Tak

Wszystkie elementy monitora chlodzone pasywnie, bez

85, .
wspomagania wentylatorem

Tak

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwizzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
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36.

Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do
znieczulania. Dostepna deklaracja zgodnosci aparatu z
monitorem wydana przez producenta

Tak

87,

Alarmy

88.

Re¢czne oraz automatyczne ustawianie granic
alarmowych, na zadanie, na podstawie biezacych
wartodci parametrow, jednoczesnie dla wszystkich
monitorowanych parametréw

Tak

89.

Mozliwosé trwalego 1 czasowego zablokowania
alarmow tylko cisnienia inwazyjnego, niezaleznie od
pozostalych alarméw, z odpowiednig sygnalizacjg
takiego stanu, lub inna metoda umozliwiajaca
przygotowanie linii pomiarowych cisnienia przed
przybyciem pacjenta, oraz obstugg linii pomiarowych,
bez zakl6cania alarmami i bez ograniczania
normalnego monitorowania innych parametrow

Tak

90.

Rejestracja w pamieci monitora zdarzen alarmowych z
zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru
wywotujacego alarm, innych krzywych dynamicznych
oraz wartoéei liczbowych wszystkich parametrow
monitorowanych w czasie wystapienia alarmu

Tak

91.

Swietlna sygnalizacja alarméw, w trzech kolorach,
odpowiadajgcych poziomom alarmow (czerwony,
70tty, niebieski), widoczna z 360 stopni dookota
monitora

Tak

92,

Specjalny, dobrze widoczny wskaznik informujacy o
wyciszeniu i o zawieszeniu alarméw, z informacija o
pozostatym czasic wyciszenia i zawieszenia

Tak

93.

[nformacja o ustawionej gtosnosci alarméw, stale
wyswietlana na ekranie monitora, podczas normalne;j
pracy monitora bez alarmu

Tak

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
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Informacja o alarmach wystepujacych w innych
monitorach, podtaczonych do tej same;j sieci,
wy$wietlana na ekranie monitora stacjonarnego 1
transportowego, z mozliwoscia wyboru monitor6w
przesylajacych do siebie informacje o alarmach, oraz z
94. Imozliwoscig podgladu danych z alarmujacego Tak
monitora, Zdalnego wyciszenia alarmu 1 zdalnego
uruchomienia wydruku. Funkcjonalno$é ta zalezy
wylacznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie
wymaga obecnosci dedykowanych komputerdw,
serwerdw, centrali monitorujgcej, itp.

95. [Transport pacjenta

Funkcja automatycznego przenoszenia danych
demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego
stanowiska na drugie, podtaczone do tej samej sieci.
Brak konieczno$ci wpisywania jego danych w

96. monitorze pacjenta na stanowisku, do ktérego zostal Tak
przeniesiony, oraz brak koniecznoscei recznego
usuwania pacjenta z monitora na stanowisku, kiore
opuscit przenoszony pacjent.

Monitor wyposazony w modut transportowy, o
potencjalnej mozliwosci cigglego 1 meprzerwanego
monitorowania co najmniej: EKG w pelnym
wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, cisnienia
metoda nicinwazyjna, ci$nienia metodg inwazyjna (x2),
temperatury (x2), oraz CO2 w strumieniu glownym i
bocznym podczas transportu pacjenta, w szezegdlnosci
bez zadnych przerw zwigzanych z rozpoczynaniem i
konfczeniem transportu, oraz.bez koniecznosé wymiany
modutéw pomiarowych albo uktadéw pacjenta na czas
97. transporjtu. Ciqg%oéé monitorowania dotyczy. trendow Tak
wszystkich monitorowanych parametréw (nie tylko
parametréw monitorowanych przez sam modut
transportowy), trendéw z podigczonych na poprzednim
stanowisku urzadzen (jak np: respirator, aparat do
znieczulania), wynikow obliczen (hemodynamicznych,
natlenienia i wentylacji) oraz zdarzeh alarmowych z
poprzedniego stanowiska, trenddw 1 zdarzen
zapamictanych podczas transportu i automatyczng ich
integracje z danymi na nowym stanowisku.

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszezeth w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewoddziwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddztiwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

10



Fundusze
Europejskie
Program Regionainy

, ; Unia Europejska
ggllasc;gospotlta % " @a Europejski Fundusz

serce Poiski Ropwoju Regionalnego

Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczecie i
zakonczenie transportu nie wymaga podtaczama anmi
og. (odlaczania jakichkolwiek przewodow. Odigczenie i Tak
podiaczenie modulu transportowego do czesci
stacjonarnej monitora mozliwe przy uzyciu jednej reki.

Masa modutu transportowego ponizej 1 kg, z ekranem i
99. [zasilaniem z wbudowanego akumulatora minimum Tak
przez 3 godziny ciaglego monitorowania

Modut transportowy umozliwia sterowanie praca

100. pompy do kontrpulsacji podczas transportu

Tak

Modut transportowy wyposazony w ekran dotykowy o
przekatnej min. 6”. Fkran pokazuje przynajmniej 3,5
sekundy przebiegéw dynamicznych przy standardowe;
~ jszybkosci od$wiezania 25 mm/s.

101 Ekran dotykowy przystosowany do warunkéw Tak
transportowych: zabezpieczony przed nieoczekiwang
zmiana wyswietlanych informacji, a w szczegdlnoéci
przed reagowaniem na krétkie, przypadkowe
dotkniecia i przesunigcia palcem i palcami po ekranie.

Modut iransportowy, przystosowany do zagrozen
zwigzanych z transportem, odporny na zachlapania
102.[(min. IPX4) i upadek z wysokosci przynajmniej 1 Tak
metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami
producenta

Modut transportowy wyposazony w uchwyt do
103.[przenoszenia, bez koniecznodci odlgczania go w Tak
przypadku podigczania moduhu na stanowisku

Modut transportowy, zamocowany na stanowisku,
przesyla dane do systemu monitorowania przez lacze
optyczne, lub takic rdwnowazne rozwigzanie, ktorego
104 Jnic da sie uszkodzi¢ mechanicznie przy dowolnie Tak
czestym podiaczaniu 1 odlgczaniu modutu, i ktdre nie
uszkadza stykow innych zlacz przez uszkodzony styk
lub styki jednego zlgcza.

Projekt pn. ,Zakup niezbgdnego sprzetu oraz adaptacja pomieszczeri w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na

terenie wojewddziwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. '
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Europejskie
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Poiska

GZOWSLIe,

serce Polski

Unia Europejska §
Europeiski Fundusz  §
Roziwoju Hegichidlnego  §

105.

Modut przystosowany do mocowania z prawej 1 lewej -
strony stanowiska w taki sposob, ze przewody laczace
monitor z pacjentem sa skicrowane bezposrednio w
strone pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej
widocznogei ekranu. Automatyczny obrot zawartosel
ekranu o 180 stopni

Tak

106.

Modut transportowy zamocowany na stanowisku
umozliwia jednoczesna, ciagly obserwacje danych na
ekranie stacjonarnym i na ekranie modulu
transportowegoe

Tak

107.

Mozliwosci monitorowania parametrow

108.

Pomiar EKG

109.

Mozliwosé monitorowania oraz jednoczesnego
wyswietlania odprowadzen EKG: 1 (wybieranego przez
uzytkownika) z 3 elektrod, 7.z 5 elektrod, 8 z 6
elektrod oraz 12 z 10 elektrod, po zastosowaniu
odpowiedniego przewodu pomiarowego

TAK

110.

Monitorowanie 12 odprowadzen z 6 elektrod, w
standardowym ukladzie odprowadzeii koficzynowych i
przedsercowych

Tak

111.

Filtr ograniczajacy zaktécenia wysokiej czestotliwoscei,
pochodzace z urzadzen do elektrochirurgii

Tak

112.

Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich
jednoczesnie monitorowanych odprowadzeniach EKG

Tak

113.

IAnaliza arytmii zglaszajgca arytmie wedtug
przynajmniej 12 réznych definicji, z mozliwoscig
wprowadzenia zmian w poszczegdlnych definicjach,
dotyczacych liczby i czestosei skurczéw komorowych,
oraz z mozliwoscia zmiany poziomu poszczegdlnych
alarmow arytmii, w zakresie: wysoki, $redni, niski.

Tak

114.

Monitor posiada mozliwo$¢ diagnostycznego
monitorowania EKG, z czgstoscig probkowania
sygnatu co najmniej 500 razy na sekunde

Tak

115.

Zakres pomiarowy czestosci akcji serca przynajmnie]
15 - 300 uderzen na minute -

Tak

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwiazku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodztwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewodziwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. ’
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Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospotita
Polska

ot ,
QZOWSZE, LIS

serce Poiski Rozwoju Regionainego

116.Pomiar oddechu

Monitorowanie oddechu metoda impedancyjna z
elektrod EKG (wartosci liczbowe 1 krzywa
dynamiczna), z mozliwoscig zmiany odprowadzenia
117.wybranego do monitorowania (I albo II), bez Tak
koniecznosci przepinania przewodu EKG ani zmiany
potozenia elektrod na pacjencie.

Ustawiany czas opoznienia alarmu bezdechu w

zakresie min. 10 - 30 sekund Tak

118.

119.Pomiar saturacji i tetna (SpO2)

Modul pomiarowy SpO2 umozliwiajacy poprawne
pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktow
120 fuchowych algorytmem Masimo rainbow SET, lub Tak
rownowaznym pod wzgledem dokladnogei pomiaru w
takich warunkach

Wyswietlane wartosci liczbowe saturacji, tetna, krzywa

121'ple:tyzmogra_ﬁczna oraz wskaznik perfuzji

Tak

Monitor umozliwia podigczenie modutow
pomiarowych saturacji opartych na réznych
technologiach, przynajmniej: Masimo SET, Masimo
rainbow SET i Nellcor, rdwniez podczas transportu.
'Wymiana technologii pomiaru moze by¢ dokonana
przez uzytkownika

122, Tak

123.Nieinwazyjny pomiar cisnicnia

Pomiar ciénienia tetniczego metodg nieinwazyjna, tryb
124 pracy reczny 1 automatyczny z programowaniem Tak
odstepow miedzy pomiarami przynajmniej do 4 godzin

125.Tryb stazy zylnej i ciaglych pomiaréw przez 5 minut Tak

Mozliwos¢ wlaczenia automatycznego blokowania
126.jalarméw saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na Tak
tej samej konczynie

127.[nwazyjny pomiar ciSnicnia

Mozliwosé przypisania do poszczegdlnych tordw
128.[pomiarowych nazw powigzanych z miejscem pomiaru, Tak
tacznie przynajmniej 28 nazw

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na

terenie wojewddztwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewodziwo Mazowieckie w ramach Regionalhego Programu

Operacyjnego Wojewbdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. ’
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Unia Europejska 3
Europejski Fundusz
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129.

Monitor moze obstuzy¢ pomiar przynajmniej 2 cisnien,
réwniez w transporcie, bez koniecznosci przetaczania
linii pomiarowych do transportu

Tak

130.

Mozliwos¢ wyswietlania wszystkich mierzonych
cisnieh w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze
wspolng skalg i z indywidualnymi skalami, na siatce i
bez siatki, do wyboru przez uzytkownika

Tak

131.

Mozliwo$¢ wyzerowania wszystkich cisnien jednym
poleceniem (np. przyciskiem)

Tak

132.

Pomiar PPV i SPV w wybranym torze pomiarowym, z
mozliwoscig wyboru miejsca pomiaru na krzywej
dynamiczne] cisnienia, w oparciu o krzywa
referencyjng oddechu. '

Tak

133.

Pomiar temperatury

134.

Monitor moze obshuzy¢ pomiar przynajmnicj 2
temperatur

Tak

135.

Jednoczesne wyswietlanie 3 warto$ci temperatury: T1,
T2 iich réznicy

Tak

136,

Mozliwosé przydzielania dodatkowych etykigt (oprocz
oznaczen 1, 2... albo a, b..., lub podobnych) do
poszczegdlnych torow pomiarowych temperatury,
precyzujacych miejsce dokonywania pomiaru, za
pomoca standardowych etykiet, przynajmniej 11
réznych nazw

Tak

137.

Pomiar CO2

Tak

138.

Monitor posiada mozliwo$¢ pomiaru CO2 w drogach
oddechowych w strumieniu bocznym u pacjentéw
zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz mozliwos¢
pomiaru w strumieniu gtéwnym, po podtgczeniu
odpowiedniego modutu, stacjonarnie i w transporcie,
bez koniecznosci przelaczania uktadu pomiarowego do
transportu.

Tak

139,

Pomiar w strumieniu bocznym, realizowany metoda
matych przeptywow ok. 50 ml/min

Tak

140.

Pomiar zwiotczenia

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewddztwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewddziwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodziwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. ’
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Pomiar przewodnictwa nerwowo migéniowego za
pomoca stymulacji nerwu tokciowego i rejestracji
odpowiedzi za pomoca czujnika 3D, mierzacego
drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez.
lkoniecznodci kalibracji czujnika przed wykonaniem
pomiaru.

Dostepne metody stymulacji, przynajmnie;:

- Train Of Four, obliczanie T1/T4 1 Tref/T4

- TOI' z ustawianymi odstgpami automatycznych
pomiarow

- Tetanus 50 Hz

- Single Twitch

141. Tak

Pomiar za pomoca zewngtrznego urzgdzenia,
142.przekazujacego wyniki pomiarow do oferowanego Tak
kardiomonitora

'Wyniki pomiardw NMT wyséwietlane na ekranie

143. oferowanego monitora pacjenta

Tak

144 'Wymagane akcesoria pomiarowe

Przewod EKG do podlgczenia 3 elektrod, dlugosc

przynajmniej 3 metry Tak

145.

Czujnik SpO2 dla dorostych na palec, z prze‘:wodem
min. 3 metry

146. Tak

Mankiety do pomiaru cisnienia metoda nicinwazyjna,
umozliwiajgce pomiary u pacjentow o przecigtnym
wzrodcie, szczuptych 1 otylych, przy zakresie obwodow
147 framienia przynajmniej od 17 do 53 cm. Przewdd Tak
taczacy mankiet z monitorem o dhugosci przynajmnie;j
3 metrow.

148.[Czujnik temperatury skory, z przewodem min. 3 metry Tak

Akcesoria do pomiaru cinienia metodg inwazyjng

149. przynajmniej w 2 torach

Tak

150. Akcesoria do pomiaru NMT dla dorostych Tak

Informacje dodatkowe:

151 tbezplatny serwis TAK

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczed w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na

terenie wojewddziwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddziwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddziwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. '
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-okres gwarancji minimum 36 miesiecy

podpis osoby uprawnione]
do reprezentowania Wykonawcy

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszezen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodztwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionainego Programu
Operacyjnego Wojewodziwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Rzeczpospolita
Poiska

GROWSZE, TN

serce Polski Rozwoju Regionalnego

{ Program Regionalny

MSS-TZP-ZPP-26-20-20/2020

Zatgcznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego

................................................

Pieczet wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

1. ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im, dr, Jozefa Psarskiego w Ostrotece

2. Nazwa zamowienia:
Zakup, dostawa | montaz aparatéw do znieczulania w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup
niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewdédztwa mazowieckiego” realizowany przez Wojewddztwo
Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddziwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

3. Termin wykonania zamdwienia: do 06 listopada 2020 r.

4. Przedmiot zamdwienia: Aparat do znieczulania — 4 szt.

5. Okres gwarancji: 36 miesiecy

6. Termin ptatnosci: 30 dni od daty otrzymania prawidtowo sporzadzonej faktury wystawionej

po realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu dostawy, montazu, pierwszego
uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru koricowego/czesciowego.

7. WYKONAWCA:

ip. Nazwa (y) Wykonawcy {éw} Adres (y) Wykonawcy (6w)

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczer w zwigzku z pojawieniem si¢ koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodztwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewodziwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Rzeczpospotiia
Polska

LLOWSEEe, iU

serce Poiski Rozweju Regionalnego

8. CENA OFERTY

Oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene:

CENA ZA 1 SZT. URZADZENIA

WartoSe bez podatku VAT ..t e e st e e s e nmn e er e PLN
VAT o %t e PLN naliczony zgodnie z ustawgq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i Ustug
Wartosé z podatkiem VAT Brutto .....cccveeceiceenicccee eetiemeressiesteesosssmssssisssssssssassssarasns PLN
(STOWNIR: .. sttt s s ansasabr s s s s e seesms e et An s st R AR SR RR e ReRRe )

CENA ZA 4 SZT. URZADZEN
Wartos¢ bez podathku ... PLN
VAT %t PLN naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
Ustug
Wartosc z podatkierﬁ VAT Brutt ..o e srssemsmssmsems son sos sresesssssns oxssurses sesssssss ns oo aassus sussssassasmesmsus e annase PLN
{SHOWNIE! e e e srereeri s nsmaem ses ses s seaseonss e nos sesmmcs nas nmss ns £ansanenssessan semanmmammanonms ams sms s )

9. OSWIADCZENIA:

1) Oswiadczam, Ze zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosze do niego
zastrzezen.

2) Oswiadczam, ze posiadam osobiscie/dysponuje/bede dysponowat osobami posiadajgcymi
uprawnienia do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodziwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewédziwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyinego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.




Fundusze
Europejskie
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Rzeczpospolita
. Polska

JOZOWHER, i

serce Polski Rozwoiu Regionalnego

Gwarantuje(emy) wykonanie catosci niniejszego zamdéwienia zgodnie z trescig: Zapytania

Ofertowego, wyjasnient do Zapytania Ofertowego oraz jej zmian;

4} Niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni;

5} Akceptuje(emy) projekt umowy przedstawiony w tresci Zapytania Ofertowego i
zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

6) Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14

RODOY wobec 0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia w niniejszym postepowaniu.

4 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie
danych} (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.20186, str. 1}.

7) Zatacznikami do niniejszego formularza oferty, stanowigcymi integralng czes¢ oferty sa:

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewddztwa mazowieckiege®, realizowany przez Wojewodziwe Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.



, Reeczpospolits GZOWSEL, LLoNTS

serce Poiski Roxwojt Regionainego

§  Program Regicnalny

MSS-TZP-ZPP-26-20-20/2020
Zalacznik nr 3

Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego na zakup, dostaw¢ i montaz aparatéw do znieczulania w
ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbednego sprze¢tu oraz adaptacja pomicszezen w
zwigzku z pojawieniem si¢ koroma wirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewodztwa
mazowieckiego” realizowany przez Wojewodztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN KAPITALOWYCH

LUB OSOBOWYCH
Ja nizej podpisany(a)

ofwiadczam, ze Wykonawca jest/nie jest* powiazany osobowo lub kapitalowo z Zamawiajacym.

Przez powigzania osobowe lub kapitalowe rozumie si¢ wzajemne powigzania pomigdzy

Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do =zaciggania zobowigzah w imieniu

Zamawiajagcego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwiazane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegajace

w szczegOlnosei na:

a) uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spoiki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akeji;

¢) pelnieniu funkeji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika;

d) pozostawaniu w zwiazku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowaciwa

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, zieé, synowa), w stosunku pokrewiefistwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzenstwo, krewni matzonka/i) lub

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.............................................................................................................

Miejscowos¢, data Pieczed i podpis osoby upowaznionej

* Niepotrzebne skreslic

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszezeri w zwiazku z pojawieniem sig koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodztwa mazowieckiega®, realizowany przez Wojewodziwo Mazowieckie w ramach Regionalnege Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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N Ui ,
HEOWSZTL, T

serce Polski Rozwaju Regionainego

Zatgcznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
MSS-TZP-ZPP-26-20-20/20

WYKAZ DOSTAW

Ubiegajac sie o zamdwienia publicznego na zakup, dostawe i montaz aparatéw do znieczulania w
ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezhednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z
pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewoddztwa mazowieckiego” realizowany przez
Wojewodztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020. w imieniu *

LP. Nazwa(y) Wykonawcy(dw) Adres(y) Wykonawcy(ow)

ponizej przedstawiam wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku Swiadczen okresowych lub cigglych
réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,

dat wykonania | podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy zostafy wykonane

Przedmiot dostawy * Wartosc Data wykonania Nazwa i adres podmiotu,
Lp. wykonanej -miesiac/rok na rzecz ktérego ustugi

dostawy brutto - —— zostaty wykonane
rozpoczecie | zakonczenie
(PLN)
1. 2. 3. 4, 5. 6.

UWAGA:
*W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, nalezy podaé nazwy{firmy) i adresy wszystkich

wykonawcow;

UWAGA: Do wykazu naleiy zatgczy¢ dowody potwierdzajace, ze wskazane powyie] dostawy zostaty

wykonane nalezycie np. referencje bad? inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz ktérych

' Szczegotowy opis zakresu zrealizowanych ustug, potwierdzajacy wymagania postawione w SIWZ;

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptagja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodziwa mazowieckiego®, realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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dostawy byty wykonywane {zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moZze Zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia — Dz. U. 2016 poz. 1126).

....................... {miejscowosc), dnia .....cccovveernennn I

{podpisy osob uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Qswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyZszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdag

oraz zostaly przedstawione z petna swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad

przy przedstawianiu informacji.

....................... {miejscowoid), dnia ..veeevveenn T

................................................

{podpis)

-

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie wojewodztwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewodztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
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MSS-TZP-ZPP-26-20-20/2020
Zatgcznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
PROJEKT UOWY

Umowa nr

zawarta w dniu , zZwana dalej ,Umowg” pomiedzy Wojewddztwie Mazowieckim,
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP: 113-245-39-40, REGON: (015528910, z siedzibg w
Warszawie, zwanym w dalszej czesci Umowy ,Kupujacym®, reprezentowanym przez:

Pawet Rafat Natkowski- Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jézefa Psarskiego
w Ostrotece, dziatajgcego w imieniu Wojewddztwa Mazowieckiego na podsiawie petnomocnictwa
Zarzgdu Wojewddztwa Mazowieckiego (Uchwata nr  1083/147/20 Zarzagd Wojewddziwa
Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020r. — ze zmianami).

a
z siedzibg w Warszawie zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem . kapitat zakladowy:
, NIP: , REGON: , reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Sprzedajacym”,
zwanych tgcznie ,Stronami”.

Strony zawierajg umowe z uwzglednieniem art.46c.ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi ,, Do zamdwien na uslugi, dostawy lub roboty
budowlane udzielanych w zwigzku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na
ktorym ogtoszono stan zagroZzenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje sie przepisow o
zamdwieniach publicznych. W przypadku gdy zaméwienie dotyczy inwestycji, o ktérej mowa w art.95d
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze Srodkow
publicznych, nie stosuje sie takze warunku uzyskania opinii o celowosci inwestyciji, o ktdrej mowa w
tym przepisie”.

§1.

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedajgcego na Kupujgcego wlasnosci sprzetu
medycznego, zgodnie z zalgcznikiem do niniejszej Umowy, dalej zwanych ,Aparatow do
znieczulania®”, i ich wydanie Kupujacemu, ktéry zobowigzuje sie je odebrac | zaplacié
Sprzedajacemu cene na warunkach wskazanych w dalszej czeéci Umowy.

2. Sprzedajacy zobowigzuje sie do wydania i dostarczenia Aparatow do znieczulania wiasnym
transportem bezposrednio do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Psarskiego
w Ostrolece — miejsce dostawy.

3. Sprzedajacy oswiadcza, ze asortyment okreslony w ust. 1 jest fabrycznie nowy, kompletny, a takze
wolny od wad materiatowych, konstrukcyjnych | prawnych oraz praw oséb trzecich oraz spetnia
wszystkie okreslone prawem | umowg wymagania.

4. Sprzedajgcy oéwiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i umiejetnosci techniczne nlezbedne
do realizacji przedmiotu umowy.

§2.
1. Sprzedajacy zobowigzany jest do wydania i dostarczenia Aparatow do znieczulania w terminie do
06 listopada 2020r.

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczenr w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewodziwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewodziwo Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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. Sprzedajgcy ponosi koszty i peing odpowiedzialno$é za transport do miejsca dostawy, jego

zatadunek i roztadunek, a takze konfiguracje systemu oraz przeszkolenie personelu medycznego
i technicznego.

§ 3.

. Obior Aparatow do znieczulania, o ktérym mowa w § 1, zostanie dokonany na podstawie protokotu

odbioru w migjscu dostawy.

Kupujacy upowaznia Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrolece do

odbioru | podpisania protokoiu odbioru w jego imieniu.

Protokdt odbiory, o ktdrym mowa w ust. 1, sporzgdzony zostanie w dwoch jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym dla Kupujgcego oraz Sprzedajgcego.

Do czasu podpisania protokotu odbioru za dostarczony asortyment odpowiedzialnos¢ ponosi

Sprzedajacy.

Strony ustalajg nastepujgce adresy do korespondencii i kontakiu:

1) Kupujacy. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J6zefa Psarskiego w Ostrotece, ul. Al
Jana Pawta Il 120A, 07410 Ostroteka, tel. 29 765 21 10, e-mail: zam.publ@szpital ostroleka.pl
; beata.kraska@szpital.ostroleka.pl;

2) Sprzedajacy:

. Strony zobowigzane sa do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu do

korespondencji i kontaktu, o ktéorym mowa w ust 5. Powiadomienie winno byé pod rygorem
niewaznosci dokonane w formie pisemnej i doreczone stronie osobiscie za pisemnym
potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

. Zaniechanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6 powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany

ust. § uznaje sie za dorgczone.

§4.

. Catkowite wynagrodzenie Sprzedajgcego z tytulu realizacji przedmiotu umowy (warto$¢ umowy)

zostato ustalone na tgcznag kwote brutto (z VAT) zt (stownie: ).
Kupujacy dokona zaptaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru asoriymentu, przelewem
na rachunek bankowy Sprzedajgcego wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Kupujgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Podstawg do wystawienia przez Sprzedajacego faktury VAT jest podpisanie protokotu odbioru,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Za date dokonania ptatnosci strony bedg uwazaly date przekazania przez Kupujacego polecenia
do banku prowadzacego jego rachunek.
Kupujacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
Sprzedajgcy wystawi fakiure VAT w terminie do 3 dni od daty podpisania protokofu odbioru
i dostarczy ja Kupujgcemu.
Fakture VAT nalezy wystawi¢ ze wskazaniem nastepujacych danych:
1) Nabywca: Wojewoddziwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, NIP; 113-245-
39-40, REGON: 015528910,
2) QOdbiorca: Urzad Marszatkowski Wojewddziwa mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellonska
28, 03-719 Warszawa;
3) numer ninigjszej umowy.

§5

. Sprzedajacy zobowigzuje sie do dostarczenia Instrukcji obstugi dostarczonego asortymentu w

jezyku polskim w formie drukowanej oraz dokumentacji serwisowej i instrukcji mycia i dezynfekgji
wraz wydaniem i dostarczeniem urzadzenia.

Sprzedajgcy zapewnia ... miesieczny okres gwarancji dla dostarczonego sprzetu.

W okresie gwarancji Sprzedajgcy zobowigzany jest na wlasny koszt do naprawy lub wymiany
kazdego z elementow, podzespotdw lub zespoidw dostarczonego asortymentu, ktore™ ulegly
uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiatowych.

Sprzedajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w czasie eksploatacii, jesli
sg one spowodowane niesfosowaniem sie do dostarczone] instrukgji obstugi, dokonywaniem
samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych przez uzytkownika lub inne
nieuprawnione osoby oraz wynikajacych z przyczyn losowych (np. pozar, powodz, dewastacja).

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewodztwa mazowieckiego™, realizowany przez Wojewodziwo Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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W przypadku stwierdzenia przez Kupujgcego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakosciowych
w okresie obowigzywania gwarancji, o wykryciu wady Kupujacy powiadomi na pismie
Sprzedajgcego w ferminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okreslat Kupujgcy, biorgc pod uwage niezbedny czas
i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Sprzedajacego.

Sprzedajgcy nie moze cdmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow.

Uprawnienia Kupujgcego z tytutu rekojmi dotyczace wad fizycznych, jak i okres jej trwania
53 tozsame z uprawnieniami z tytulu gwaranc;ji.

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przediuzenie okresu gwarancji ¢ czas niesprawnosci
urzgdzenia.

10.Sprzedajgcy zobowigzuje sie do wykonywania serwisu ha warunkach wskazanych w Ofercie,

stanowiacej zatacznik do Umowy.

§ 6.

. Sprzedajacy zaptaci Kupujgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dziefi zwloki w stosunku do terminu dostawy
okreslonegow § 2 ust. 1.

Sprzedajgcy zobowigzany jest zaplaci¢ Kupujgcemu kare umowng w przypadku odstapienia przez
Kupujacego lub Sprzedajacegoc od umowy lub jej rozwiazania, z przyczyn za ktore
cdpowiedzialnosé ponosi Sprzedajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1.

Strony zastrzegajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania przencszacego wysoko$é ww. kar
umownych na zasadach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych ze wszystkich swoich
wierzyteinosci wzgledem Kupujacego, w tym z naleznego mu wynagrodzenia. Potrgcenie przez
Kupujgcego naleznych kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Sprzedajgcego do
zaptaty kar umownych.

W przypadku jesli potrgcenie, o ktorym mowa w ust. 4 nie jest mozliwe, Kupujgcy wezwie
Sprzedajgcego do zaplaty kary umownej wyznaczajac termin dokonania zaptaty na 14 dni od daty
doreczenia wezwania do jej zaptaty.

Niezaleznie od sposobu rozliczania kar umownych, Kupujgcy wystawi Sprzedajgcemu note
ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych kar umownych.

§7.

. Strony postanawiajg, ze Kupujgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy w trybie

natychmiastowym (bez wypowiedzenia), w szczegélnosci gay:

1)} zostanie wydany nakaz zajecia majatku Sprzedajgcego lub majgiku za pomoca, kidrego
Sprzedajgcy wykonuje przedmiot umowy przez podmioty | osoby trzecie na mocy orzeczenia
wiasciwego organu;

2) Sprzedajacy nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie do 06 listopada 2020r.

Postanowienia ust. 1 nie ograniczajg prawa Kupujgcego do rozwigzania umowy lub odstapienia
od umowy w innych przypadkach wskazanych w przepisach obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci postanowieniach Kodeksu cywilnego.

Oswiadczenie o odsigpieniu od umowy lub 0 jej rozwigzaniu dla swej waznoSci wymaga
zachowania formy pisemne;j.

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewddziwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu Operacyinego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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1. Sprzedajacy zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci | do niewykorzystywania w innym celu
niz okrestony w ninigjszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Kupujgcegs w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, z wyjatkiem:

Rzeczpospolita
Polska

1) informacji publicznie dostepnych;

2) informacji, w ktérych posiadanie Sprzedajgcy wszedt, bez naruszenia prawa, z innych zrodet;

3) informacji, co do ktérych Kupujacy pisemnie zezwolit na ich ujawnienie lub wykorzystanie
w innym celu.

2. Sprzedajacy oswiadcza, iz zobowigze swoich pracownikow oraz osoby dziatajace na jego zlecenie
do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz okreslony w niniejszej
umowie informacii, o ktérych mowa w ust 1.

3. Obowigzek zachowania informacji w poufnosci nie dotyczy sytuacji, w ktérych Sprzedajacy
zobowigzany jest do przekazania posiadanych informagcji podmiotom uprawnionym na podstawie
przepiséw prawa do zadania udzielenia takich informacji w zwiazku z prowadzonym
postepowaniem.

4. W przypadku naruszenia przez Sprzedajacego zobowiazania do zachowania poufnosci, o ktérym
mowa w ust. 1i 2, Kupujacy moze rozwigzac umowe ze skutkiem natychmiastowym.

§9.

1. Administratorem danych osobowych oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz asob wskazanych
przez Wykonawce, jako osoby do kontakiu jest Wojewodztwo Mazowieckie, kidrego dane
kontaktowe to: Urzad Marszatkowski Wojewodziwa Mazowieckiege w Warszawie, ul. Jagiellonska
26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
fumwm/esp.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac piszac
na adres wskazany w ust. 1 1ub adres e-mail. iod@mazovia.pl.

3. Dane osobowe:

1) 0sdb reprezentujacych Wykonawce, bedg przeiwarzane na podstawie obowiazku prawnego,
0 ktéorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych osobowych),
wynikajacego z przepisow prawa okreslajgcych umocowanie do reprezentowania,
w celu wiasciwej reprezentacii Wykonawcy dla zapewnienia waznosci umowy oraz jej realizacii.
Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;

2) os6b wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imie | nazwisko,
stuzbowe dane kontakiowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie uzasadnionym
interesie, o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodhego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 85/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych osocbowych), w celu
realizacji niniejszej umowy/przebiegu postepowania. Dane zostaly podane przez Wykonawce
w ramach zawierangj umowy/prowadzonego postepowania.

4. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udostepnione podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom $wiadczacym obstuge administracyjno-
organizacyjng Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz beda
przechowywane nie diuzej niz to wynika z przepisdéw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o ktérych mowa w ust.
1 przystuguje prawo zadania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia
oraz ograniczenia przetwarzania, jak réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto oscbom wskazanym przez Sprzedajgcego, jako osoby do kontaktu, przystuguje réwniez
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajacego ze szczegolnej sytuacii.

6. Sprzedajgcy jest zobowigzany do przekazania zapisow niniejszego paragrafu wszystkim osobom
fizycznym wymienionym w ust. 1.

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu craz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewddziwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewodziwo Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddziwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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1. Sprawy nieuregulowane umowg podlegajg przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych wiasciwych
dla realizacji przedmiotu umowy obowigzujacych aktéw prawnych.

2. Sprzedajgcy oswiadcza, ze wiadome mu jest, iz tre$¢ niniejszej umowy jest informacja publiczna,
ktéra podlega udostepnieniu na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.,
o dostgpie do informacji publicznej, (Dz. U z 2019, poz. 1429 z péin. zm.), na co niniejszym
Sprzedajacy wyraza zgode.

3. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy sadem migjscowo
wilasciwym dla jego rozstrzygniecia bedzie sad powszechny whasciwy dla siedziby Kupujacego.

5. Sprzedajgcy odpowiada za dziatania i zaniechania oso6b, za pomoca ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

6. Sprzedajgcy nie moze dokonaé cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy,
w szczegolnosci zobowigzan finansowych, na rzecz osoby trzeciej.

7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 6, Kupujgcy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym.

8. Zalgcznikiem stanowigcym integralng czesé umowy jest Oferta.

9. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Kupujacego, a jeden dla Sprzedajgcego.

Kupujacy Sprzedajgcy

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszcezen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewodztwa mazowieckiego”, realizowany .przez Wojewoddziwo Mazowieckie w ramach
Regionainego Programu Operacyjnege Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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PROTOKOL ODBIORU
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Dataodbioru: ...

Kupujacy:

Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.

Przedstawiciel Kupujgcego — odbierajgey:

Sprzedajacy:

...................................................................................................... NIP:
Przedstawiciel Sprzedajacego:

Lp. Przedmiot odbioru llo$é Numer seryjny

{iezeli dotyczy)

Przedstawiciel Kupujacego potwierdza odbiér przedmiotu umowy.
Protokdt odbioru sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Kupujacego
i Sprzedajacegeo.

Przedstawiciel Kupujacego Przedstawiciel Sprzedajacego

Projekt pn. ,Zakup niezbednego sprzetu oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sig koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie wojewddztwa mazowieckiego”, realizowany przez Wojewddziwo Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.



