MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCINY®@

im. dr. Jézefa Psarskiego w Ostrotece

07-410 Ostroteka, Al Jana Pawta Il 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl  szpitato@szpital.ostroleka. pl

MS5-TZP-ZPP-26-35/20 ' Ostroteka, dn. 10.11.2020 r.

Do wszystkich uczestnikow
Postepowania {Wykonawcéw)

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej
kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pézn.zm.) na zakup, dostawe i montaz sprzetu medycznego
dla Oddzialu Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jézefa Psarskiego w
Ostrolece.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Jozefa Psarskiego w Ostrotece - Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust.
1 ustawy ~ Prawo zamdwien publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn.zm.)
udziela wyjasnien tresci SIWZ w niniejszym postepowaniu, ktdre staje sie z ta chwilg wiazace przy interpretacji zapisdw
SIWZ zardwno dia Wykonawcow bioracych udziat w ww. postepowaniu, jak | Zamawiajgcego:

Whiosek I

Pytanie 1
Dotyczy Pkt. 1: Aparat EEG oraz Video EEG,
pozycja: ,aparat EEG - gfowica min. 32 kanaly, fotostymulator LED”.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby glowica EEG byla podigczana do jednostki centralnej za pomoca standardowego i
ogélnodostepnego kabla USB bez dodatkowych modutéw i adapteréw? Takie rozwiazanie gwarantuje powszechna
dostepnosc oraz niskie koszty eksploatacji w przypadku jego uszkodzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2
Dotyczy Pkt. 1: Aparat EEG oraz Video EEG,
pozycja: JAparat EEG - glowica min. 32 kana’ry, fotostymulator LED”,

Czy Zamawiajacy wymaga, aby fotostymulator posiadat wbudowana regulacje sity blysku oraz przycisk wyzwalajacy blysk?
Odpowiedi: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie 3

Dotyczy Pkt. 1: Aparat EEG oraz Video EEG,

pozycja: ,stolik jezdny z potka na komputer, klawiature i monitor, kota z blokadami, mozliwos¢ pracy na siedzaco i na
stojgco — regulacja wysokosci bez uzycia narzedzi”.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby wysoko$¢ potozenia polki na klawiature | monitora byla regulowana w taki sposdb, aby
osoba o srednim wzroscie, przy pracy na stojaco nie musiata sie schylac?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4
Dotyczy Pkt. 1: Aparat EEG oraz Video EEG,
pozycia: ,monitorowanie stanu podiaczenia elektrod w czasie zapisu”.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby oprocz klasycznego pomiaru impedandji elektrod aparat w trakcie rejestracji badania w
sposob ciggly monitorowat i informowat o jakogci pod}qczenia elektrod?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie 5
Dotyczy Pkt. 1: Aparat EEG oraz Video EEG,
pozycja: ,automatyczna detekcja zdarzen technicznych i elektroﬁzjologicznych”.
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Czy Zamawiajacy wymaga, aby automatyczna detekcja zdarzen wykrywala iglice i napady
W czasie rzeczywistym juz podczas trwania badania?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie 6
Dotyczy Pkt. 1: Aparat EEG oraz Video EEG,
pozycja: ,automatyczna detekcja zdarzen technicznych i elektrofizjologicznych”.

Czy zamawiajgcy wymaga, aby automatyczna detekcja zdarzen technicznych i elektrofizjologicznych po wykryciu zdarzenia,
uruchamiata alarm wizualny lub dzwiekowy na dowolnym stanowisku skenfigurowanym do rejestracji lub opisu EEG?
OdpowiedZ: Tak, Zamawiajgcy wymaga.

Pytanie 7

Dotyczy Pkt. 1: Aparat EEG oraz Video EEG,

pozycja: ,zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem do odczytu i‘opisu badan EEG oraz badan video EEG,
monitorem 24” i drukarkg laserowa monochromatyczng”.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby oprogramowanie tego stanowiska umozliwialo w czasie rzeczywistym podglad i analize
badan EEG wykonywanych na innych stanowiskach?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy wymaga.

Pytanie 8
Dotyczy Pkt. 2: Mobilny aparat EEG z opcja Video EEG,
pozycja: ,aparat EEG - glowica min. 32 kanaly, fotostymulator LED”,

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby glowica EEG byla podfaczana do jednostki centralnej za pomocg standardowego i
ogdlnodostepnego kabla USB bez dodatkowych modutow i adapteréw? Takie rozwigzanie gwarantuje powszechng
dostepnosc oraz niskie koszty eksploatacji w przypadku jego uszkodzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9
Dotyczy Pkt. 2: Mobilny aparat EEG z opcja Video EEG,
pozycja: ,aparat EEG - gtowica min. 32 kanaly, fotostymulator LED”,

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby glowica EEG rowniez umozliwiata rejestracje badan EEG bez koniecznosdi jej podiaczenia
do centralnej jednostki rejestrujacej (komputera) i mogta pracowac w tak zwanym trybie Holter EEG? Glowica pracujgc w
trybie rejestracji rutynowego EEG zasilana jest ziagczem USB. Glowica pracujgc w trybie Holter EEG zasilana jest
standardowymi bateriami lub akumulatorami R6/AA (tzw. paluszki). Takie rozwigzanie umozliwia rejestracje EEG pacjenta
przez dtugi czas, gdy nie ma mozliwosci lub dogodnych warunkow do rejestracji rutynowego EEG, np. na oddziatach IOM.
Zasilanie ze standardowych baterii Jub akumulatoréw R6/AA gwarantuje niskie koszty eksploatacii.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10
Detyczy Pkt. 2; Mobilny aparat EEG z opcja Video EEG,
pozycja: ,aparat EEG - glowica min. 32 kanaly, fotostymulator LED”.

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby fotostymulator posiadat wbudowana regulacje sity blysku oraz przycisk wyzwalajgcy blysk?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. '

Pytanie 11

Dotyczy Pkt. 2: Mobilny aparat EEG z opcja Video EEG,

pozycja: ,stolik jezdny z potka na komputer, klawiature i monitor, kota z blokadami, mozliwoé¢ pracy na siedzaco i na
stojgco — regulacja wysokosci bez uzycia narzedzi”.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby wysokoSC polozenia pétki na klawiature i monitora byta regulowana w taki sposab, aby
osoba o Srednim wazroscie, przy pracy na stojaco nie musiata sie schylac?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie 12
Dotyczy Pkt. 2: Mobilny aparat EEG z opcjg Video EEG,
pozycja: ,monitorowanie stanu podigczenia elektrod w czasie zapisu”.
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Czy Zamawiajgcy wymaga, aby oprdcz klasycznego pomiaru impedancji elektrod aparat w trakcie rejestracji badania w
sposéh ciggty monitorowat i informowat o jakosci podiaczenia elektrod?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie 13
Dotyczy Pki. 2: Mobilny aparat EEG z opcjg Video EEG,
pozycja: ,automatyczna detekcja zdarzen technicznych i elektrofizjologicznych”.

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby automatyczna detekcja zdarzen wykrywata igiice i napady
W czasie rzeczywistym juz podczas trwania badania?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie 14 _
Dotyczy Pkt. 2: Mobilny aparat EEG z opcja Video EEG,
pozycja: ,automatyczna detekcja zdarzen technicznych i elekirofizjologicznych”,

Czy Zamawiajacy wymaga, aby automatyczna detekcja zdarzen technicznych i elektrofizjologicznych po wykryciu
zdarzenia, uruchamiata alarm wizualny lub dzwiekowy na dowolnym stanowisku skonfigurowanym do rejestracji lub opisu
EEG?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga. e
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